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VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CONFIRMATION 
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4. CalibratJon de I'instniment 

Code de la solution Mix Cal Acita.U:..,fr^?k.'^. 

Valeiirs obtenaes (%o ): 



5a Androstaool AC 

Etiocholanblonc AC 

5b Aadrostanediol diAC 

1 1 Kitoetiocholanolone AC 

d,AA^.W=fS 

-■i=.kci 

— (?.s-? 

- as.n 

- (t-'YM 

d><:&\/« .•=Jl& 

-■fe.-Lr 

- (S.-^r- 

- yh.Q.2 

~\C.<^? 


Intervalle de valeurs acceptables: 



5a Andiostasol AC 

Etiocbolanoloiie AC 

Sb Androstancdio! diAC 

1 1 Kftoetiocholaiiolone AC 

Valeurs thforiques 

-30.46 

-19.91 

-33.81 

-16.30 

Vaicurs thfe)riqucs + 0.5%o 

-29.96 

-19.41 

-33.31 

-15.80 

Valeurs thferiques - 0.5%o 

-30.96 

-20.41 

-34.31 

-16.80 


Resultats confonnes : 


oui 


non 


Observations: 


Resultats : CONFORME / NON CQfilFQRME 
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Cet enregistrement est d trammettre au responsable du secteur corfirmation concemi 
puis A archiver vhianl dans le dossier matiriel de ['appareil concern^ dans la section correspondante. 
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